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Medisorb H Medisorb H Medisorb H

Hydrocolloid dressing Xapokonouawa npeepbaka Hydrokoloidni kryti
DESCRIPTION ONUCAHME POPIS
Medisorb His a gelatin free hydrocollod achesive wound dressing laminated - Medisorb H ¢ X4APOKOTIONAHA BAXESMSHA MPEspL3a sa paiu Gos xenari, Medisorb H je hydrokoloidni adhezivni kryti na rény bez obsahu Zelatiny,
toa proof and film BBPXY yeToumBa Ha GakTepua U Boao- na foli, ktera je odolna vii
backing. The dressing forms gel upon absorbing wound exudates providing  ycToiunsa_ocHosa ot onmo. M obpasyea vods. Kryti pe i exsudatu z rany vytvafi gel, ktery zajistuje
a moist wound that supports ion and ren npu Ha or pawara, P Bnaxta vihké prostredi podporujici granulaci a epitelizaci rany. Vytvoreny gel zabra-
Gelformation prevents the dressing from adhering to wounds, sothe dressing  cpeaa, kosTo " fiuje piilnuti kryti k rané, takze Ize kryti sejmout bez bolesti a bez poskozeni
can be removed without causing pain and without damaging the Ha ren Ha Kb paHuTe, o T031 granulacni/epiteliaini tkang

epithelial tissue.
INTENDED PURPOSE

Medisorb H dressings are indicated to be used in: partial and full thickness
dermal ulcers; pressure, leg and diabetic ulcers; burns (first and second
degrees); skin donor sites and skin grafts; superficial wounds/minor
abrasions; protection of fragile skin or areas exposed to friction such
as elbows, heels or the sacral area; ostomy wounds to protect the skin from
stomal effiuent; post-operative wounds for suture line protection; infants
diaperrash.

CONTRAINDICATIONS

Don't use on patient with known sensitivity to the product or any of its

dC.

/N erecaurions
Sterility is guaranteed unless pouch is damaged.
2. Treatment of anyskin ulor shouidbe par of a well e plan o er

3. When using nydrocouoid cressings, the wound iitally appears larger
and deeper as unnecessary tissue is cleaned away. This increase should
be accompanied by an improved appearance of the wound. If the wound
gets larger after the first few dressing changes, see a health care

Observe the wound for signs of infection. If infection occurs, the signs of
which may be fever, increased pain, redness, bleeding, swelling, or an
unusual odor or discharge, see a health care professional. Hydrocolloid
dressings may be used on infected wounds only under the care of a health
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Rarely, irrtation (reddening, inflammation), maceration (whitening of the

skin) or hypergranulation (excessive tissue formation) may develop in

some wounds under hydrocolloid dressings. Should these occur, consult

ahealth care professional

If the wound does not begin to show signs of healing or if any other

. consultthe health

Use only once. Re-use could result in risk of cross-infection and reduced

product performance.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Clean wound area.

2. Evaluate the wound and select the dressing size to allow 2.5 cm of the

dhesive to extend

3. Open the pouch and handle the dressing using gloves/forceps.

4. Remove the release liner from the dressing.

5. Center the dressing over the wound and the periwound area, then gently
pressthe adhesive side of the dressing.

6. Care should be taken to avoid unnecessary stretching of the dressing,
which can resulti ical traumato skin.

Dressing Removal

1. Carefully lft the dressing edges while pressing down on the skin.

2. Continue lifing the edges until all are free from the skin surface.

3. Press down on skin to separate dressing from skin.

4. Gently remove the dressing then folding it over itself with pulling carefully
inthe direction of hair growth.

5. Alteratively, stretching the dressing horizontally and lifting it wil also

ituation:
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natural / Valmlstamlse\ ei o\e kasutatud Ioodushkku kummilateksit / Fabriqué sans Ialex de caoulchouc nalurel / Nem
tartalm: lattice di gomma naturale / Pag kaugiuko latekso /
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6. Discard the dressing into appropriate recycle bin.
How often to change the dressing
1. The dressing should remain in place as long as possible.

HauMH TA MOXe Aa BbAe OTCTpaHeHa Bea Aa NpuuMHsEa Gonka U Ges Aa
VBpeXIa [paHynaLVOHHaTa/eNUTeNHaT ThKaH.

NPEAHA3HAYEHUE

Mpespvakite Medisorb H ca nokasakn 3a ynotpeba npu: KOXHM 538U
CACTUIHa 1 MbHa AEGENMHa; 138U OT HATUCK, 38U Ha KpAKTa U AUABETHI
59BM; MarapAHWSI (TLPBA U BTOPA CTENeH); MECTa Ha AOHOPCTEO Ha KOXa
W KOKHI sawmra

URCENY UCEL POUZITI
Kryti Medisorb H je uréeno k pouZii pfi castegnych a pinych koznich viedech;

Zeninach, bércovych a jch viedech; popaleninach (prvniho
adruhého stupné); na odbérova mista koznich stépti a koznich i

BRUGSANVISNING
Medisorb H
Hydrocolloid forbinding

[]

BESKRIVELSE
Medisorb H er en gelatinefri hydrocolloid klaebende sarforbinding lamineret
il en og vandtet

Forbindingen danner gel ved at absorbere sareksudater og giver et fugtigt

sarmiljo, der forhindrer

forbindingen i at klaebe til sar, s kan forbindingen fiernes uden at forarsage
den at

TILSIGTET FORMAL
Medisorb H-forbinding er indiceret il at blive brugt ved: partielle og fuld
tykkelse dermale sar; tryk-, ben- og diabetiske sar; forbrazndinger (farste og

pii povichovych ranach a drobnych odérkach; k ochrané jemné pokozky
nebo mist vystavenych treni, jako jsou lokty, paty nebo kfiZova oblast; pfi

Ha KpexKka KOXa WIM 30HM, MINOXEHW Ha TPUeHe, KATo NaKTi, metn wnw
KpBCTHA OBNACT; OCTOMHM PaHN 3a 3ALLUTA HA KOXATa OT OTTOKa OT CToMaTa;
CepoNepaTMBHY PaHyt 3a 3ALUMTA Ha WIEBHATA TWHWS; OBPMB OT nenew
npUKbpMaveTa.

MPOTUBOMOKA3AHUS

He uanonssaiite npu NAUMEHTH C M3BECTHA UYBCTBATENHOCT KbM Meaw-
LVMHCKOTO W3[eNue WK KbM HSIKOS OT HEroBMTE CbCTaBKW, 0COGEHO KbM

A NPEANA3HU MEPKU
Tae ocBeH ako Top! e
2 ﬂe«ewem Ha BCAKA KOXHa s38a TPsiGBa Aa Gbae MacT of Aobpe
AeUHMPaH NNaH 3a HEMHOTO NeveHne W Aa Ce W3BLPWBA NoA

3. Mpn Ha panara mups
M3Mexaa no-ronsiMa M no-Abnboka, Tbil KATO HeHyKHATa TbkaH Ce
nouncrea. Tosa yBenuueHve TpAGEa 4a GbAe NOCNEABaHO OT NoAoBpeH
BBHIEH BUA HA paHata. AKO Crefl MbPBUTE HSKONKO CMEHW Ha
npespbakaTa paWara ce ysenuuu, oGbpHETE Ce KbM

ranéch k ochrané kiize pred vytokem ze stomie; pooperagnich
ranach k ochrané stehi; opruzeninach u kojenci

KONTRAINDIKACE

NepouZivejte u pacientd, u nichZ je znama precitlivélost na tento prostfedek
nebo nékterou z jeho slozek, zejména polyisobuteny a karboxymethyl-
celulézu.

A BEZPECNOSTNi OPATRENI

1. Sterilita je zarugena, pokud neni obal poskozen.

2. Lécba koznich viedd by méla byt soucasti jasné stanoveného lésebného
plénu pod dohledem zdravotnického pracovnika.

3. Piil pouZiti hydrokoloidnich kryti se rana zpotatku jevi vétsi a hlubsi
v dsledku odstrangni nekrotickych tkani. Toto zvétseni by mélo byt
provazeno zlepsenim vzhledu rény. Pokud se rna po nékolika prvnich

i dal t3uje, navstivi

anden grad); og sar/mindre
afskrabninger; beskyttelse af skrabelig hud eller omrader udsat o fikion
sésom albuer, haele eller det sakrale omrade; stomi sér for at beskytte huden
mod stomal sar til af
bleudsleet il spaedbarm

KONTRAINDIKATIONER

Ma ikke anvendes pa patienter med kendt folsomhed over for produktet
eller nogen af dets specielt

cellulose

FORHOLDSREGLER
1. Steriltet er garanteret, medmindre posen er beskadiget.
2. Behandling af ethvert hudsar bw vaere en del af en veldefineret plan for

3. Ved brug af hydrccolloid forbindmg virker saret i starten storre og dybere,
da unodvendigt vaev renses vaek. Denne stigning skal ledsages af et
forbedret udseende af sret. Hvis saret biiver starre efter de forste par

kift, skal du

4. Sledujte ranu, zda nevykazuje znamky infekce. Pokud dojde k infekci, coz
se miize projevovat horetkou, zvySenou bolesti, zarudnutim, krvacenim,
otokem nebo neobvyklym zapachem & vjtokem, navétivte zdravotnického
pracovnika. Hydrokoloidn kryti Ize pouZivat na infikované rany pouze pod

cneyuanucr.
4. HabniopasaiiTe panata 3a npusHaLW Ha wHbeKuusi. AKo ce nosBu

5. U nékterych ran se pod hydrokoloidnim krytim miiZe vzacnd vyskytnout
podrazdéni (zarudnuti, zénst), macerace (zbéleni kuze

MHEKUMA, YMMTO NpU3HauM Morat aa Gbaat nosuweHa
sacATEHa GONKA, JEMEDEABAHE, KHPBCHE, NORYBAHE Wi HOOOIaH
MMpUIMA WM CeKpeLWS, OBBPHETe Ce KbM MEAULMHCKM CTIeUManvicr.
Xwnpomﬂomnnme PeSpL OTaT 2 Co KaNOn3RaT OLpy uHchexTU-

5.8 peu cysan npm HAKOM PaHyi 110R XMAPOKONOMAHM NPEBPLIKN MOXe
Ra ce passue ApasHere
(n36ensiBae Ha KOXaTa) WA XMTEprPayNaLA (TPEKOMEPHO O6pasy-
BaHe Ha TbKaH). AKO Ce NIOABAT TaKIIBa, KOHCYITTUPAITE Ce C MeANLIHCKH
cneuuanuct.

6. AKO paHara He 3anouHe A4 NPOABAEa NPUIHALIM Ha AIAPABRBAHE MK aKo
ce NosiBAT APy 3 i
cneuvancr.

e camo 3a ynorpeta. i ynorpeta

MOXe fa [lOBeAe [0 PUCK OT KDbCTOCAHA UH(EKUWSI W Hamanseake
Ha eheKTUBHOCTT Ha U3AENMeTO.

MHCTPYKLIMSA 3A YNIOTPEBA

1. TMouucrete oGnacTTa Ha panara

2. OleHeTe CHCTOSHHETO Ha paHaTa i u3BepeTe pasMepa Ha npespbakara,
33 13 MO 2,5 CM OT XUAPOKOMOAHOTO NIENVANO A8 UANM3A M3BLH PH6a
Hapanara,

3. OTROpeTe NNV 1t PaBOTETe C NPEBPLIKATA, KATO MANONIBATE PLKABMLN
WM LLMNKA.
o

noanoxka or
5. LieHTpupaiite Npespbakata BLPXy PaHara W OKONO Hes, CrIeA KOeTo
nenaara crpara

2. Ifleaks are detected, the dressing should be changed i
3. Change the dressing when maximum absorption has been reached.
Issue date: 11.2025

Issue number: REV. 1

6. Tpsea na na e HeHyKHO . KoeTo
MoXe ia AoBene 10 Tpaswma
a
1. kpauuara Ha Kato
«oxara.

2. MpopwbnXasaiiTe fa noBAVraTe KpauLLATa, AOKATO BCMKM Ce 0CBOGOAST
OTIOBLPXHOCTTA HA KOKETa.

3. HaucHerte Koxara, 3a la OTeNUTe NPEeBpPbL3KATa OT Hesl.

4. BHAMATENHO OTCTPaHeTe NPEeBpbLIKATA, CrIe KOBTO 5 CrbHeTe KbM cebe
V1 C BHUMATENHO M3/IbPBaHE M0 I0COKA Ha KOCMMTE.

5. B N0BEETO Cry4all MPEMAXBAHETO Ha MPEBpbIKATA Ce YNIECHABa U OT

6. axBwprieTe Mpespbakara B NOAXOASL CbA 33 OTNAAbLM
KonKo 4ecTo Tpsibaa Aa Ce cMeHs npespbakata

1.1 Tpsibea

2. Ao Gbaar oTKpUTU TevoBe,
3.C KoraTo T AOCTH

TpsGea

[Lara Ha napnasane: 11.2025
Howmep Ha uanatmero: REV. 1

tvorba tkang). Pokud by se tyto pfiznaky
objevily, obratte se na zdravotnického pracovnika.
6. Pokud rana nezacne vykazovat znamky hojeni nebo pokud se objevi jiné

4. Observer saret for tegn pa infektion. Hvis der opstar infektion, hvis tegn kan
vaere feber, oget smerte, radme, blodning, hzevelse eller en uszedvanlig
lugt eller udflad, skal du kontakte en sundhedspersonale. Hydrocolloid
forbinding mé kun anvendes pé inficerede sar under pleje af en
sundhedspersonale.

5.1 sjeeldne tilfzelde kan iritation (rodmen, betzendelse), maceration
(hvidning af huden) eller
udvikle sig i nogle sar under hydrocolloid forbindinger. Hvis disse opstar,
skal du kontakte en sundhedspersonale.

6. Huis saret ikke begynder at vise tegn pa heling, eller hvis der opstar andre

Kal

7. Pouzite pouze jednou. Opakované pouZiti mize vést k riziku kiizové
infekce asnizeni Gginnosti prostredku

NAVOD K POUZIT

1. Vygistéte oblast rany.

2. Zhodnotte ranu a zvolte velikost kryti tak, aby hydrokoloidni adhezivni
vrstva pesahovala okrajrany 02,5 cm

3. Otevrete obal a manipuljte s krytim pomoci rukavic nebo pinzety.

4. Odstraiite ochrannou vrstvu z kryti.

5. Umistéte kryti do stiedu rany a okolni pokozky a poté jemné piitlacte lepici
stranu kryti.

6. Dbejte na to, aby nedoslo k nadmémérmu napnuh kyti, coz by mohlo

plisobit y i poke

Odstranéni kryti

1. Opatrn zvednéte okraje kryti, pritom tlagte na pokozku

2. Pokracujte ve zvedani okraj, dokud se vsechny neuvolni z povrchu

pokozky.

Zatlacte na pokozku, abyste oddalil kryti od pokozky.

Jemné odstraiite kryti a prelozte jej pres sebe, piicems opatmé tahnéte

ve sméru ristu chloupki.

5. Piipadné muzZete ve vétsing situaci kryti horizontalné napnout
anadzvednout, coz usnadni jeho odstranéni.

6. Kryti vyhodte do vhodného odpadkového kose.

Jak Gasto ménit kryti:

1. Kryti by mélo zustat na misté co nejdéle.

2. Pokud dojde k priisaku, kryti okamzité vyméite.

3. Kryti vyméitte, jakmile dosahne maximaini absorpéni kapacity.

Datum vydani: 11.2025

Cislo vydani: REV. 1

s

7. Brug kun én gang. Genbrug kan resultere i risiko for krydsinfektion og
reduceret produktydelse.

BRUGSANVISNING

1. Rens saromradet

2. Evaluer séret, og veelg

sa2,5cmafdet

arkanten.

3. Abn posen og handter forbindingen med handsker/tang.

4. Fiern sliplinen fra forbindingen.

§. Centrer forbindingen over séret og omradet omiring séret, og trk derefter
otiotpd den

6. Der skal udvises fors\gt\ghed for at undga unodvendig streekning af
forbindingen, hvilket kan resultere i mekaniske traumer pa saret og den
omgivende hud.

Forbindingsfiernelse

1. Loft forsigtigt forbindingens kanter, mens du trykker ned pa huden.

2. Fortszet med at lofte kantere, indtil alle er fri fra hudoverfladen

3. Tryk ned pa huden for at adskille forbindingen fra huden.

4. Fjern forsigtigt forbindingen og fold den derefter over sig selv ved at traekke
forsigtigtiharets vaekstretning.

5. Alternativt vil det at streekke forbindingen vandret og Iofte den ogsé lette
fiemelse i de fleste situationer.

6. Smid forbindingen | en passende genbrugsspand.

Hvor ofte skal man skifte forbinding

1. Forbindingen skal forblive pa plads s lzznge som muligt.

2. Hvis der. teotheder, skal d

3. Skiftforbindingen, nar maksimal absorption er naet.

Udstedelsesdato: 11.2025
Udstedelsesnummer: REV. 1
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‘GEBRAUCHSANLEITUNG
Medisorb H

D Hydrokolloid-Verband

BESCHREIBUNG
Medisorb H ist
der mit einer und

Folienriickseite laminiert ist. Der Verband bildet bei der Absorption von
Wundexsudat ein Gel, das eine feuchte Wundumgebung bietet und so
die Granulation und die Epithelialisierung fordert. Die Gelbildung verhindert
das Anhaften des Verbands an Wunden, damit der Verband ohne Schmerzen

INSTRUCCIONES DE USO
Medisorb H
Vendaije hidrocoloide

DESCRIPCION

Medisorb H es un vendaje hidrocoloide adhesivo sin gelatina laminado
auna pelicula de poliuretano semipermeable, resistente a bacterias y agua.
El vendaje forma gel al absorber los exudados de la herida, proporcionando
un entorno humedo que favorece la granulacion y epitelizacion. La formacion
de gel evita que el vendaje se adhiera a las heridas, por lo que se puede quitar
sin causar dolor ni daiar el tejido granular/epitelial.

Iceras dérmicas
de espesor parcial y total; lceras por presion, en las piemas y diabéticas;

Los vendajes Medisorb H estén indicados para usar en:

(de primer y segundo grado); zonas donantes de piel e injertos

und ohne des entfemtwerden ;50 PREVISTO
kann.

VERWENDUNGSZWECK

Medisorb H Verbande sind ausgelegt fur die bei:

mit llem d

; Druc
Geschwiiren; Verbrennungen (ersten und zwellen Grades) Hautentnah-
mestellen und
Abschirfungen; Schutz von empfindlichen Hautbereichen, die Reibung
ausgesetzt sind, wie z Fersen oder
Stomawunden zum Schutz der Haut vor dem Stomainhalt; pcs(cperat\vsn
Wunden fiir den Schutz der Nahtlinie; Windeldermatitis bei Sauglingen.
GEGENANZEIGEN
Nicht bei Patienten mit bekannter Uberempfindiichieit gegen das Produkt
oder seine nwenden, gegen
und Carboxymethylcellulose.

'VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Die Steriltat ist gegeben solange die Einzelverpackung unverseht st

2.Di definierten Plans
fir die Goschwlrbehandlung sein und unter Aufsicht ener medizinischen
Fachkraft erfolgen.

3. Bei der Verwendung von Hydrokolloid-Verbanden erscheint die Wunde zu
Beginn groer und tiefer, da unndtiges Gewebe entfernt wird. Diese Zunah-
me sollte von einem verbesserten Erscheinungsbild der Wunde begleitet
werden. Wenn die Wunde nach den ersten paar Verbandswechseln grofier
wird, ist eine medizinische Fachkraft aufzusuchen.

4. Wunde auf Anzeichen einer Infektion beobachten. Wenn eine Infektion
auftritt, deren Anzeichen Fieber, verstarkte Schmerzen, Rétung, Blutung,
smwenung, oder ein ungewdhnlicher Geruch oder Sekret sein konnen,
ist ei Fachkraf
duﬂen nur unter der Aufsicht einer medizinischen Fachkraft auf infizierten
Wunden angewandt werden.

de piel; heridas superficiales/abrasiones menores; proteccion de la piel fragil
0 areas expuestas a la friccion como codos, talones o la zona sacra; heridas
de ostomia para proteger la piel de los efluentes estomales; heridas
posoperatorias para proteger la linea de sutura; y dermatitis del pafial
enbebés.

CONTRAINDICACIONES

No utilizar en pacientes con sensibilidad conocida al producto o a alguno

et fr
KASUTUSJUHEND MODE D’EMPLOI
Medisorb H Medisorb H
Hudrokolloidside Pansement hydrocolloide
KIRJELDUS DESCRIPTION
Medisorb H on limiga mis on Medisorb H estun adhésif , laminé sur
il bakteri- ja Side un film de é i éable aux bactéries et

geeliimenduva haavaeritise kohale, tagades niiske eta-

toe
des granulatsioon ja epiteeli moodustumist. Geel takistab sideme limumist
haavale, tanu millele saab sidet valutult ja

aleau. Le forme un gel en absorbant les exsudats
de la plaie, créant ainsi un environnement humide qui favorise la granulation

Jepiteelkude kahjustamata.
KASUTAMINE JA' NAIDUSTUSED
Medisorb H osalise ja (a\ehku

etla La formation de gel empéche le pansement d'adhérer
alaplaie, ce qui permet de le retirer sans douleur et sans endommager le tissu
de granulation ou le tissu épithélial.

INDICATIONS

paksusega haavanditel; \amat\ste Jalgade ja hul;
poletushaavadel (esimese ja teise astme poletushaavad); ahadoonoriuse

Les Medisorb H sont utilisés sur les ulcéres cutanés partiels et
complets, les ulcéres de pression, les ulcéres de jambe et les ulcéres

kohtadel ja pindmistel
hapra naha voi i nagu kannad voi
fistluupiirkond, kaitseks; kaitseks stoomihaavadel, et kaitsta nahka stoomi
valjalekke eest; operatsioonijargsetel haavadel Gmbluste kaitseks; imikute
méhkmeldsbe korral.

VASTUNAIDUSTUSED

Mitte kasutada patsiendi, kellel on teadaolev tundiikkus toote voi selle

A PRECAUCIONES

. La esterilidad esta garantizada siempre y cuando la bolsa no presente

dafios.

El tratamiento de cualquier Glcera cutanea deberia formar parte de un

plan bien definido para el manejo de ulceras y llevarse a cabo bajo la

supervision de un profesional sanitario.

Cuando se usan vendajes hidrocoloides, inicialmente la herida parece

més grande y profunda al eliminarse el tejido innecesario. Este aumento

deberia ir acompafiado de una mejoria en el aspecto de la herida. Si la

herida aumenta de tamaiio después de los primeros cambios de vendaje,

consulte a un profesional sanitario.

. Observe la herida por si presentara signos de infeccion. Si se produce
una infeccién, cuyos signos pueden ser fiebre, dolor intenso, enroje-

»
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eriti poli ja

& ETTEVAATUSABINGUD

 Steriilsus on tagatud, kui pakend ei ole kahjustatud.

2.1ga haavandi ravi peaks olema osa tapselt masratletud haavandi
raviplaaniga ja toimuma arstijrelevalve all.

Hudrokc\lc\dsldeme kasutamisel tundub haav esialgu suurem ja stigavam,

w

les bralures (premier et deuxiéme degrés), les sites donneurs
de peau et les greffes de peau, les plaies superficielles/abrasions mineures,
ainsi que pour protéger la peau fragile ou les zones exposées 4 la friction
comme les coudes, les talons ou la région sacrée, les plaies de stomie, pour
protéger la peau des efﬂuenls stomacaux, les plaies post-opératoires pour
protéger’
CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser chez les patients présentant une sensibilité au produit
ou & lun de ses composants, en particulier les polyisobuténes et la
carboxyméthylcellulose.

PRECAUTIONS
. Lastérilité du
2, Le lrallemenl de tout ulcere cu!ar\e doN elre inclus dar\s un plan b\en deéfini

koed Haava peaks
kaasnema haava vélimuse paranemine. Kui haav muutub pérast esimesi

IS

Jalgige haava nakkuse tunnuste suhtes. Kui tekib infektsioon, mille
sumptomiteks vaivad ola palavi, suurenenud valu, punetus, verejooks,
Vol

w

Pendant runusauon de pansements nydrcwuoudes Ia plaie apparait

diabord plus large et plus profonde, car élimination des tissus inutiles

est d'abord constaté Cette augmentation est accompagnée d'une

amélioration de 'aspect de la plaie. Sila plaie s'agrandit apres les premiers
o santeé.

i eriis,

5. Harva voib hiidrokolloidsideme all mdnel haaval tekkida anitus (punetus,

5. Selten kénnen sich
der Haut) oder F Gewebe-
bildung) in manchen Wunden unter Hydrokolloid-Verb&nden entwickeln.

d rden unter Fydre er

(Rétung,

6. Wenn die Wunde nicht beginnt, Anzeichen einer Heilung zu zeigen, oder
wenn andere, unerwartete Symptome auftreten, st eine medizinische
Fachkraftaufzusuchen.

7. Nurfir d ligen Gebrauch. Die um Risiko
einer
GEBRAUCHSANLEITUNG

1. Wundbereich reinigen.

2. Wunde beurteilen und die Verbandgréfie so auswamen dass 2,5 cm
der (iber den Wundrar

3. Einzelverpackung 6ffnen und Verband mit Handschuhen/Zange hand-

haben.
4. Schutzfolie vom Verband entfernen

sultezun
4. Observez la plaie du point de vue de la présence de signes d'infection.
En cas dinfection, signalée par une fiévre, une douleur accrue, des

cimiento, sangrado, hinchazén, u olor o secrecién inusuales, consulte poletik), naha Vi (igne rougeurs, des des une odeur
a un profesional sanitario. Los vendajes hidrocoloides solo se pueden Seliseljonul ou consultez un de la santé. Les
s o heridas infctadas o supanisiondo n pofesonal sanar. 6. Kui haav ei ilmuta paranemise mérke véi imnevad muud ootamatud pansemenls hydrocolloides peuvent étre uilisés sur des plaies infectées
5. En raras ocasiones, pueden iritaci i 2
7. Ainuit @ véib fisinak- 5. Rarement, une irritation (rougeur, inflammation), une macération
(formacién excesiva de tejdo) en aigunas heridas bajo los vendajes kuse ohtu ja vahendada toote tohusust. (blanchiment de Ia peau) ou une hypergranulation (formation excessive
, consultea TOOTE KASUTAMINE de tissu) peuvent se développer aprés Iapplication des pansements
6. Sila herida no comienza a mostrar signos de curacion o' aparecen otros 1. Puhastage haava pirkond. hydrocolloides sur certaines plaies. Dans ce cas, consultez un
t  profes a 2. Hinnake haava ja valige sideme suurus nii, et ulatuks " sant. X § )
7. Producto de un solo uso. Su reutiizacion podria derivar en riesgo de 25 om kaugusels haavasemastvaliapoole. 6. Si vous ne constatez pas la cicalrisation ou si daulres symptomes
yun producto, consultez santé.

INSTRUCCIONES DE USO
1. Limpie la zona de la herida.
2. Evalte Ia herida y seleccione el tamario del vendaje de forma que sobren

25

3. Abra la bolsa y manipule el vendaje con guantes/pinzas.

4. Retire el protector del vendaje.

5. Centre el vendaje sobre la herida Y la zona adyacente, y presione suave-
mente el lado adhesivo del vendaj

6. Tenga cuidado de no estirar mnecesanameme el vendae, ya que podria
provocarun laherida

n del vendaje

5. Verband 'd dem die Wund Bereich

der
Verbands

6. Ein unndtiges Dehnen des Verbands sollte vermieden werden, da dies
zu einer mechanischen Verletzung der Wunde und umgebenden Haut
fuhren ksnnte.

Entfernen des Verbands

1. Die Rénder des Verbands vorsichtig anheben und dabei die Haut nach
unten gedriickt halten.

2. Réinder weiter anheben, bis alle von der Hautoberfléche geldstwurden

3. Haut halten, um den n der Haut zu6sen.

4. Verband sanft entfernen und dann tber sich selbst falten, dabei vorsichtig
inHaarwuchsrichtung ziehen

5. Alternativ dazu kann der Verband horizontal gestreckt und angehoben
werden, was ebenfalls seine Entfernung in den meisten Situationen
erleichtert.

6. Verband im entsprechenden Recycling-Abfallbehéiter entsorgen.

Wie oft ist der Verband zu wechseln

1. Der Verband sollte so lange wie mdglich an seinem Platz bleiben.

2. Wenn ein Austritt von Wundflissigkeit festgestellt wird, sollte der Verband
unverziglich gewechselt werden.

3. Der Verband ist zu wechseln, sobald die maximale Absorption erreicht
wurde.

Ausstellungsdatum: 11.2025
Nr. der Ausgabe: REV. 1

cuidado los bordes del vendaje mientras ejerce presion sobre
lapiel.

2. Siga levantando los bordes hasta que todos se hayan despegado de la
superficie de la piel

3. Presione la piel para separar el vendaje de la piel.

4. Retire el vendaje con cuidado y déblelo sobre si mismo, tirando con

5. Enla también pi
ylevantarla para facilitar su retirada.

6. Deseche el vendaje en el contenedor de reciclaje adecuado.

Cada cuanto cambiar el vendaje

1. El vendaje debe dejarse puesto el mayor tiempo posible.

2. Si detecta fugas, cambie el vendaje de inmediato.

3. Cambie el vendaje cuando se haya alcanzado la absorcion maxima.

Fecha de edicion: 11.2025
Numero de edicion: REV. 1

la venda en horizontal

3. Avage pakend ja votke side vilja, kasutades

4. Eemaldage sideme eemaldatav kaitsekint.

5. Asetage side keskselt haavale ja haavaimbruse pirkonnale, seejarel
ideme

6. Tuleb jelgida, et it sideme tarbetut venitamist, mis véib pohjustada
igastusi.

Sideme eemaldamine

1. Tostke ettevaatiiult sideme servi, vajutades samal ajal nahale.

2. Jatkake servade t&stmist, kuni need on naha pinnalt vabastatud.

3. Suruge nahale, et side nahast eraldada.

4. Eemaldage ettevaatlikult side, voltides seda ja tommates karvakasvu
suunas.

5. Alternatiivina hélbus(ab eemaldamist enamasti ka sideme horisontaalne
venitamine ja tGstm

6. Pange side astavasse finglussevotumahutisse.

Kui ti sidet vahetada

1. Side peaks j4sma haavale nii kauaks kui voimalik.

2. Kui ilmnevad lekked, tuleb side viivitamatult vahetada.

3. Vahetage sidet, kui maksimaalne imendumine on saavutatud.

Valjaandmise kuupéev: 11.2025
Valjaande number: REV. 1

~

. Le disposilif est destiné & un usage unique. La réutilisation peut entrainer
un risque diinfection croisée et une diminution des performances du
dispositf.

MODE D’EMPLOI

1. Nettoyez la zone de la plaie.

2. Evaluez la plaie et choisissez la taille convenable du pansement
de maniére & ce que l'adhésif hydrocolloide dépasse de 2,5 cm le bord
delaplaie.

3. Ouvrez l'emballage et manipulez le pansement avec des gants ou des

pinces.
4. Retirez le film protecteur du pansement.

5. Centrez le pansement sur la plaie et la zone périlésionnelle, ensuite
la é

6. Veuillez a ne pas étirer inutilement le pansement, ce qui peut entrainer

Retrait du pansement
oulevezlégé n l'appuyant surla peau.
2. Continuez & soulever les bords jusqua ce quils soient tous enlevés
de lasurface de la peau.
3. Appuyez sur la peau pour séparer le pansement de la peau.
4. Retirez doucement le pansement en le repliant sur lui-méme et en le tirant

5.Dans la plupart des situations il est également possible détirer le
pansement horizontalement et de le soulever pour faciliter son retrait
delaplaie.

6. Jetez le pansement dans la poubelle de recyclage approprice.
éq de du

1. Le pansement doit rester sur la plaie le plus longtemps possible.

2.Si des fuites sont détectées, le pansement doit étre changé
immédiatement.

3. Changez le pansement lorsque 'absorption maximale est atteinte.

Date d'émission : 11.2025

No d'émission REV. 1
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HASZNALATI UTMUTATO
Medisorb H
Hidrokolloid kbtszer
LEIRAS

A Medisorb H egy hidrokolloid kétszer, amely zselatinmentes, hidrokolloid

ragasztoréteggel ellatott sebkotszoként mikodik. Félig ateresz1s, bakiérium-

és vizallo poliuretanfoliaval van laminalva.A kotszer gélréteget képez

a sebvaladék felszivasa soran, igy nedves sebkdmyezetet biziosit, amely
A

it
ISTRUZIONI PER L'USO
Medisorb H
Medicazione idrocolloidale
DESCRIZIONE

Medisorb H & una medicazione idrocolloide adesiva, priva di gelatina,

It
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Medisorb H
Hidrokoloidinis tvarstis
CHARAKTERISTIKOS

Medisorb H yra hidrokoloidinis tvarstis be Zelatinos prisiklijuojantis prie

laminata su un supporto in pellicola di
impermeabile e resistente ai batteri. La medicazione forma un gel quando
assorbe gli essudati della ferita, creando un ambiente umido che favorisce
la di tessuto di el La

Zaizdos, laminuotas ant pusiau pralaidzios, bakteriioms i vandeniui atsparios
poliuretano plévelés pagrindo. Sugerdamas Zaizdos eksudata, tvarstis
suformuoja gelj, uZtikrinant] drégna Zaizdos aplinka, kuri palaiko granuliacija

elésegitia ésaz

hogy a kslszer a sebhez tapadon, igy a kbiszer féjdalommentesen eltavo-

hogy

RENDELTETESSZERU HASZNALAT

A Medisorb H kotszerek az alabbi esetekben alkalmazhatok: részleges
&s teljes mélységa bérfekélyek: nyomasi fekélyek, labszarfekélyek
és diabéteszes fekélyek; égésw seru\ések (elss és masodfoku); bérdonor
tertiletek és érzékeny
bérfelletek védelme vagy sur\édésnak Kitett teriletek, példaul konyk, sarok
vagy keresztcsonti régi6; sztomaval jaro sebek a bér védelmére a szioma
valadéka ellen; mitét uténi sebek, a varratvonal védelmére; pelenkakidtés
csecsemoknél.

ELLENJAVALLATOK

Ne alkalmazza a terméket olyan betegeknél, akik ismert érzékenységgel
rendelkeznek a termék vagy barmely Gsszetevdje, kilonosen a polizobu-
tének és a karboximetil-celluloz irant.

OVINTEZKEDESEK

1. Asteril allapot garantalt, kivéve, ha a csomagolés séril

2. Abbrfekélyek kezelése egy jol meghatarozolt sebkezelési terv részeként

akember torténjen.

3. Hidrokolloid kéitszerek alkalmazasakor a seb kezdetben nagyobbnak
és mélyebbnek tiinhet, mivel a felesleges szévet eltavolitasra keril
Ez a véltozas a seb megjelenésének javulasaval kell, hogy egyiitt jarjon
Ha a seb az els6 néhany kotéscsere utan tovabb novekszik, forduljon
egészségiigyi szakemberhez.

4. Figyelie a sebet fertézés jeleire. Fertézés esetén — amelynek tinetei
lehetnek: laz, fokozott fajdalom, bérpir, vérzés, duzzanat, szokatlan szag

vagy — forduljon Hidrokolloid
kotszerek fertézott sebek esetén csak

del gel impedisce alla medicazione di aderire alla ferita, consentendone
Ia rimozione senza dolore e senza danneggiare il tessuto di granulazione
oiltessuto epiteliale.

USOPREVISTO

Le medicazioni Medisorb H sono indicate per: ulcere cutanee parziali
e profonde; ulcere da pressione, venose e diabetiche; ustioni di primo
e secondo grado; siti donatori e innesti cutanei; ferite superficiali/abrasioni
minori; protezione della pelle fragile o di zone soggette a sfregamento, come
gomiti, talloni o regione sacrale; ferite da stomia per proteggere la pelle dagli
effluenti stomali; ferite post-operatorie per proteggere la linea di sutura;
dermatite da pannolino.

CONTROINDICAZIONI

Non um.zzare su pazienti con ipersensibita nota alprodoto 0  uno def suoi

ir Susidares gelis neleidzia tvarsciui prilipti prie Zaizdos, todél

LIETOSANAS INSTRUKCIJA
Medisorb H
Hidrokoloids parssjs

APRAKSTS
Medisorb H i Zelatinu nesatuross hidrokoloids parséjs ar fimvielu, kas
ir laminéts uz daleji caurlaidigas, bakierijnecaurlaidigas un Gdensne-
caurlaidigas poliuretana pléves pamatnes. Parséjs absorbé briices izda-
fjumus un veido Zeleju, radot mitru vidi, kas veicina granulaciju un epitelija
veidosanos. Gela veidoSanas novers parséja pilipsanu pie brices, t2pec

i galima nuimti skausmo ir nepaz tovar &mun be:
audinlo. LIETOSANAS MERKIS
PASKIRTIS IR INDIKACIIOS Medisorb H parsgji ir paredzati lietosanai $ados gadijumos: dalejas un pilna

Medisorb H tvarsciai skirti naudoti: dalinéms ir viso storio odos opoms; opoms
dél spaudimo, kojy ir diabetinéms opoms; nudegimams (pirmo ir antro
laipsnio); donorinéms odos vietoms ir odos transplantatams; pavirsinéms
zaizdoms i nedideliems jbréZimams; jautriai odai arba trinties veikiamoms
vietoms, tokioms kaip alkines, kulnai ar kryzkaulio sritis, apsaugoti;
ostominéms Zaizdoms apsaugoti oda nuo stomos isskyry;

biezuma dermas Cilas; spiediena, kaju un diabstiskas cilas; apdegumi
(1. un 2. pakape); adas donoru vietas un adas transplantati; virspusejas
brices un nelieli nobrazumi; jutigas adas vai berzei paklautu zonu
aizsardziba, pieméram, elkoni, papézi vai krustu apvidus; stomu apvida,
Iai aizsargatu adu no izdaffumiem; pécoperacijas brces Suvju finiju aizsar-
dzibai; Zidainu

‘#aizdoms apsaugoti sialy linija; kudikiy vystykly dermatitui.
KONTRAINDIKACIJOS

Nenaudoti pacientams, kuriems nustatytas padidéjes jautrumas gaminiui
ar bet kuriai gaminio sudétyje esandiai medziagai, ypaé poliizobutenams
. al garinio s

/N precavzion

 La steriita & garantita, salvo che limballaggio risulti danneggiato.

. Il trattamento di qualsiasi ulcera cutanea deve far parte di un piano ben
definito per la gestione dell'ulcera e avvenire sotto la supervisione di un
operatore sanitario.
Allinizio del con , la ferita puo
apparire pill grande e profonda, poiché il tessuto non vitale viene eliminato.
Questo cambiamento dovrebbe essere accompagnato da un miglio-
ramento dell'aspetto della ferita. Se la ferita aumenta di dimensioni dopo

di consultare

. Monitorare la ferita per eventuali segni di infezione. In caso di infezione
(febbre, dolore crescente, arrossamento, sanguinamento, gonfiore, odore
insolito o essudato), consultare un operatore sanitario. L
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A ATSARGUMO PRIEMONES

Tvarstio sterilumas garantuojamas, nebent paketélis baty pazeistas.

Bet kokios odos opos gydymas lréty bUl Gerai parenglo opos gydymo

plano dalis ir atl

Naudojant hidrokoloidinius 1varsé|us, \g pradziy zaizda atrodo didesné ir

gilesné, kadangi pasalinami nereikalingi audiniai. Sis padidgjimas turéty

biti susies su geresne Zaizdos vaizda. Jei po kelly pimujy tvarsciy

pakeitimy z

Stebekite zaizda, ar néra infekciios pozymiy. Jei pasireidkia infekia,

kurios pozymiai gali bt kars¢iavimas, padidéjes skausmas, paraudimas,

kraujavimas, patinimas, nejprastas kvapas ar isskyros, kreipkités

i sveikatos prieziaros specialsta. Hicrokoloidinius tvarscius ant infekuoty
tik pri:

o=

w
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feltigyelete mellett alkalmazhatok.
5. Rllka esetekben ritécio 1bérp|r gyulladas), macerécio (a bér felpuhulésa)
(tal alakulhat ki egyes
sebekné\ hidrokolloid kétszerek alkalmazsa sorén. Ha ezek a tinelek

6. Ha a seb nem mutat gygyulasra utalo jeleket, vagy barmilyen egyéb, nem

e
possono essere utilizzate su ferite infette solo sotto controllo

o)

medic
. Raramente m alcune ferite trattate con medlcazlom \dmco\lmdah possono
i irritazione

della pelle) o i
ditessuto). I tal caso, consultare un operatore sanitario.

. Se laferita non mostra segni di guarigione o s verificano sintom imprevisti,

eccessiva

o

vrtiinstjolentkezik, szintén fordufon

7. A termek egyszer 4 ala bzéshez és
atermek 6 dkkenése

HASZNALATI UTMUTATO

1. Tisztitsa meg a sebet.

2. Ertékelje a sebet, és valasszon olyan kdtszerméretet, amely lehetévé
teszi, hogy a hidrokolloid tapadofeliilet legalabb 2,5 cm-rel talnydljon a seb
szélén.

3. Nyissa ki a csomagolast, és kesztyi vagy csipesz hasznalataval érintse
megakotszert

4. Tavolitsa el a kotszer védorétegét.

5. Helyezze a kitszert kzépre a seb és a kémyez6 borfelilet f8lé, majd
évatosan nyomja ra a tapadofeliletet.

6. Ugyelien arra, hogy a kétszert ne nyjtsa ki felesiegesen, mert ez mecha-

okozhata sebbe

Kétszer eltavolitasa

1. Ovatosan emelje fel a kétszer széleit, mikézben enyhén lenyomja
akomyezs bort

2. Folytassa a szélek felemelésst, amig a kotszer teljesen el nem valik
abbrelilettd.

3. Finoman nyomja le a bort a kotszer levalasztasahoz.

4. Ovatosan tavolitsa el a kdtszert gy, hogy kozben dnmagéra hajtia, és
aszémovekedes iranyaba hizzale.

~

. Dispositivo monouso. Il riutilizzo pud comportare un rischio di contamina-

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Pulire accuratamente la zona della ferita.

2. Valutare Ia ferita e scegliere una medicazione tale da garantire che
I'adesivo idrocolloidale si estenda di almeno 2,5 cm oltre i margini della
ferita

3. Aprire la e la
opinze.

4. Rimuovere la pellicola protettiva dalla medicazione.

5. Evitare di stirare mu(llmenle Ia med\cazlone poiché cié potrebbe causare

utilizzando guanti

un
6. Fare attenzione a non stirare inutimente la medicazione, per non causare

un
Rimozione della medicazione
1. Sollevare delicatamente i bordi della medicazione premendo delicata-
mente sulla cute
2. Continuare a sollevare i bordi fino a quando non saranno completamente
staccati dalla superficie cutanea.
epararela .
la su se stessa

izszintes iranyu

a
6. Dobja ki a hasznalt kétszert a megfeleld szelektiv hulladékgyjtobe.
A kétszercsere gyakorisaga

1. Akstszert a lehetd leghosszabb ideig a helyén kell hagyni.

2. Szivargas észlelése esetén a kotszert azonnal cserélni kell.

3. Akdtszert cserélni kell, ha elérte a maximalis nedvszivé képességet.
Kiadas datuma: 11.2025

Akiadés szama: REV. 1

" etirandola lentamente nella direzione della crescita dei peli
L In nella maggior parte dei casi & possibile allungare
la nmoz\cne

per
6. Smaltire la inun por i
di i della i
1. Lasciare la medicazione in sede il it a lungo possibile.
2. In caso di perdite, sostituire immediatamente la medicazione.
3. Sostituire la medicazione al raggiungimento della capacita massima
diassorbimento.
Data di emissione: 11.2025
No di emissione: REV. 1

o

Retai ant kai kuriy Zaizdy po hidrokoloidiniais tvarsgiais gali atsirasti
dirginimas (paraudimas, uzdegimas), maceracija (odos isbalimas) arba
hipergranuliacija (per didelis audiniy susidarymas). Jei atsiranda iy
simptomy, bitina kreiptis  gydytoja

Jei zaizda nepradeda gyti arba atsiranda kity netikéty simptomu, kreipkités
{sveikatos prieziaros specialista

Naudokite tik vienq karta. Naudojant pakartotinai, gali kilti kryzmings

=3

~

GAMINIO NAUDOJIMO BUDAS
1. I3valykite zaizdos srif.
2. |vertinkite Zaizda ir nustatykite tok

nl pl
GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA UZYWANIA
Medisorb H Medisorb H
Hydrocolloid verband Opatrunek hydrokoloidowy
BESCHRIJVING OPIS
Medisorb H is een gelatinevrij, hydrocolloid verband, dat is gelamineerd  Medisorb H jest wolnym od ze\atyny samoprzylepnym opatrunkiem hydro-
op een bacterie- en podiozu z folii pohure(a—

Het verband vormt een gel bij opname van wondvocht, waardoor een vochtig
wondmilieu ontstaat, wat de granulatie en epithelialisatie ondersteunt.
De gelvorming voorkomt dat het verband aan de wond Kleeft, waardoor
het pijnloos kan worden verwijderd zonder schade aan het granulerende/
epitheliaal weefsel.

DOEL VAN HET PRODUCT
Medisorb H-verbanden zijn ige en
diepe dermale ulcera; ulcera;
brandwonden van de eerste en tweede graad; huiddonorplaatsen
en

bescherming van kwetsbare huid of huidgebieden die worden blootgesteld
aan wrijving, zoals ellebogen, hielen of het sacrum; stomawonden ter

voor gebruik bij: opps
en i

nowej, kiére jest dla bakterii i
wysiek z rany opatrunek przeksztatca sie w ze\ Ktory zapewnia wigotne $ro-
dowisko rany,
zelu zapobiega przywieraniu opatrunku do rany, dzieki czemu opatrunek
mozna boluibe:

PRZEZNACZENIE

Opatrunki Medisorb H s3 wskazane do stosowania w przypadku: owrzodzen
peinej lub niepeine] grubosci skory, odlezyn, f podudzi i

pt
INSTRUGOES DE UTILIZAGAO
Medisorb H
Penso hidrocoléide

DESCRICAO

Medisorb H é um penso hidrocoldide adesivo, isento de gelatina, laminado
numa pelicula semi de a bactérias
@ & 4gua. O penso forma um gel ao absorver o exsudato da ferida, criando
um ambiente himido que favorece a doea

de gel impede que o penso adira 4 ferida, assim pode ser removido sem dor

o

FINALIDADE PRETENDIDA

Os pensos Medisorb H s indicados para utilizagao em: tlceras dérmicas
de espessura parcial ou total; tlceras de presséo, venosas e diabticas;

cukrzycowych, oparzen 1p|erwszego i drugiego stopnia), miejsc dawczych
i biorczych Kory, r tarc, w celu
ochrony delikatnej skory b obsarew narazonych na tarcie takich, jak fokcie,
piety lub okolice krzyzowe, w celu ochrony skory przed wydzieling stomijng

rimeiro ; zonas dadoras e enxertos de pele;
feridas superficiais/abrasdes ligeiras; protegao da pele fragil ou de zonas
expostas  fricgéo, como cotovelos, calcanhares ou 4rea sacral; feridas
de estomia para protegao conira efluente estomal; ferdas pos-operatorias
para

KONTRINDIKACIJAS bescherming van de huid tegen stomavocht; postoperatieve wonden voor  w ranach stomijnych, w celu ochrony lini szwéw w ranach

Nelietot pacientiem ar zinamu jutibu pret 3 ai jebkuru 3 orazw przyp: apalenia skory u niemowlat

nota sastavdalam, ipasi i CONTRA-INDICATIES PRZECIWWSKAZANIA

A o _ R Niet gebruiken bij patiénten met een bekende overgevoeligheid voor het  Nie stosowat u pacjentow ze stwierdzong nadwrazliwoscia na produkt lub
BRIDINAJUMI UN PIESARDZIBAS PASAKUMI product of een van de in het bijzonder polyi en z jego zwlaszcza poli i

1. Sterilitate i garantéta, ja vien iepakojums nav bojats. carboxymethylcellulose. celulozg.

2. Jebkuras adas Gilas arstéSanai jabit dalai no skaidri definéta arstésanas

plana unjanotiek veselibas aprapes specialista uzraudziba. VOORZORGSMAATREGELEN SRODKI OSTROZNOSCI
3. Lietojot hidrokoloida parséjus, briice sakotngji var $kist lielaka un dzilaka, 1. De steriliteit is 1. Jalowos¢ opatrunku jest oile

jo tiek nonemti nevajadzigie audi. Sadai izmainai jabit saistitai ar braces
vizuala stavokla uzlabosanos. Ja brace kst lielaka péc pimajam parséja
nomainam,
4. Noverojiet brac, lai konstatétu infekcijas pazimes. Infekcijas gadijuma —
apsartums, asinosana,
pietakums vai neparasta smaka vai izdafijumi  jakonsultéjas ar veselibas
apripes specialistu. Hidrokoloida parsgjus inficétu bracu gadijuma drikst
lietot tikai veselibas apripes specialista uzraudziba.
5. Retos gadijumos hidrokoloida parssju lietosanas laika var attistities
Kairinajums (apsartums, iekaisums), maceracija (adas balinasanas) vai
audu rodas Sadas blakus-

uras p: btdrudzis,

paradib 3 Sl

tenzij de
De behandeling van huidulcera moet deel Uimaken van sen goed
gedefinieerd behandelplan en onder toezicht staan van een zorg-
professional

Bij gebruik van een hydrocolloid verband ljkt de wond aanvankelik groter
en dieper, omdat onnodig weefsel wordt verwijderd. Deze toename moet
gepaard gaan met een verbetering van het uiterljk van de wond. Indien
de wond na de eerste verbandwissels groter blijft worden, raadpleeg dan
een zorgprofessional.

Controleer de wond op tekenen van infectie. Bij infectie, met

N

w

IS

nie jest uszkodzone.

zoals koorts, toegenomen pijn, roodheid, bloeding, zwelling of een

abnormale geur of afscheiding, dient een zorgprofessional te worden

geraadpleegd. Hydrocolloidverbanden mogen uitsluitend op geinfec-
toe e

as,
6. Ja brilce nesak dzit vai paradas citi negaiditi simptomi,
arveselibas apripes specilistu

ezicht
In zeldzame gevallen kunnen irritatie (roodheid,

o

CON OE:
Néo utilizar em doentes com hipersensibilidade conhec\da ao prcduto ou

ro
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
Medisorb H
Pansament cu hidrocoloid
DESCRIERE

Medisorb H este un adeziv cu hidrocoloid faré gelating, laminat pe
un suport de fim poliuretanic semipermeabil, rezistent la bacterii si apa.
Pansamentul formeaza un gel pentru absorbtia exsudatului plégi, oferind un
mediu umed pligii care sustine granulatia si epitelizarea. Formarea gelului
mpiedica aderenta pansamentului la plaga i astfel acesta poate fi indepartat
fara far: i itelial.

sk
INFORMACIE O PRODUKTE
Medisorb H
Hydrokoloidny obvéz
OPIS
Medisorb H je hydrokoloidny adhezivny obviiz bez Zelatiny, laminovany na

filme, ktoryj vode.
Obviiz po absorpii sekrétu z rany vytvara gél, ktory udrziava vinké prostredie
a podporuje granuléciu a epitelizaciu. Vzniknuty gél zabrafuje prilepeniu
obvézu k rane, takze ho mozno bezbolestne odstrénit bez poskodenia

dolny vogi

SCOP §1 INDICATII

Pansamentele Medisorb H suntindicate pentru a fi utlizate in: ulcere dermice
cu grosime partialé si total; ulcere de presiune, de gamba si diabetice; arsuri
(de gradul | si Il); zone donatoare de piele si grefe de piele; rani
superficiale/abraziuni minore; protectia pieli fragile sau a zonelor expuse
Ia frecare, cum ar fi coatele, calcaiele sau zona sacral; rani e stomie pentru
a proteja pielea de efluentul stomal; plagi postoperatorii pentru protectia
liniei de sutur; eruptii cutanate la sugari.

CONTRAINDICATII

URCENE POUZITIE
Obvéizy Medisorb H st uréené na pouZitie pri claslocnych auplnych koznych
vredoch; éch, vredoch | ych vredoch;
éh Jeh misstach kose a koznych
ransplantatoch; povrchovych ranéch a mensich odrenindch; ochrane citivej
pokozky alebo oblasti vystavenych treniu, ako st lakte, péty alebo krizova
oblast; stomickych ranach na ochrar\u pokczky pred vylutkami zo stomie;
udojéiat.

KONTRAINDIKACIE

Nuutiizatila p Ia prod: I d

a qualquer um dos seus
e carboximetilcelulose.

A PRECAUGOES

danificada.

2 O tratamento de qualquer lcera cutanea deve fazer parte de um plano
bem definido de gestdo da tlcera, sob a supervisdo de um profissional
de saude:

maceratie

7. Lietot tikai vienu reizi. Atkartota lietosana var izraisit

LIETOSANAS INSTRUKCIJA
1. Notiriet brici
2. Novértgjiet brici un izvélieties parséja izméru ta, lai hidrokoloida limviela
pérsniegtu brices malu vismaz par 2,5 cm.
u

gio dydj, kad 2,5 cm

sluoksnio siekty uz zaizdos krasto.

Atidarykite paketel] ir tvarstj paimkite mavédami pirstines ir (arba) nau-

dodami znyples.

Nuimkite tvarscio apsauginius sluoksnius.

Uzdékite tvarst] ant zaizdos centringje jos dalyje ir aplink Zaizda, tada

Svelniai prispauskite lipniaja tvarstio puse.

Pasirdpinkite, kad tvarstis nebity be reikalo istemptas, nes tai gali

mechaniskai paveikli Zaizda ir aplinking oda,

Tvarséio nuémimas.

1. Atsargiai pakelkite tvarsgio krastus, prispausdami oda,

2. Toliau kelkite krastus, kol jie visi atsipléS nuo odos pavirsiaus.

3. Prispauskite oda, kad tvarstis atsiskirty nuo odos.

4. Svelniai nuimkite tvarstj, tada jj uzlenkite | save atsargiai traukdami plauky
augimo kryptimi.

5. Daugeliu atvejy tvarst; taip pat lengviau nuimti,jei j iStempsite horizontaliai
irpakelsite.

6. Ismeskite tvarstj alllmkamq atlieky déze.

Kaip daznai keisti

1. Tvarstis turi likti wem,e kaip jmanoma ilgiau

2. Aptikus eksudato pratekejima, tvarstis turi biti nedelsiant pakeistas.

3. Pakeiskite tvarst], kai pasiekiamas maksimalus sugérimo lygis.

18leidimo data: 11.2025

I3leidimo numeris: REV. 1

as
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3. Atveriet i parsgju, izmantojot cimdus vai pinceti

4. Nonemiet parséja aizsargplévi

5. Novietojiet parsju centrati virs briices un apkartgjas adas, pac tam viegli
piespiediet limvielas pusi.

6. Jaizvairas no parséja nevajadzigas izstiepsanas, jo tas var izraisit meha-
niskus bojajumus briicei un apkartéjai adai.

Parséja nonemsana

1. Uzmanigi paceliet parséja malas, vienlaikus piespiezot adu.

2. Turpiniet pacelt malas, lidz parséjs pilniba atdalas no adas virsmas.

3. Piespiediet adu, lai atdaltu parsgju no adas.

4. Maigi nonemiet parséju, salokot to uz ieksu un uzmanigi velkot matu aug-
Sanas virzien

5. Alternativi, parséja horizontala izstiepsana un pacel$ana ari var atvieglot
nonemsanu vairuma gadijumu.

piemarota atkritumu §

Parsgja nomainas biezums

1. Parséjs jaatstaj uz vietas péc iespéjas ilgak.

2. Nopludes gadijuma parsgjs nekavajoties jamaina.

3. Parséjs jamaina, kad ir sasniegta ta maksimala absorbcijas spéja.
Izdosanas datums: 11.2025

Izdevuma numurs: REV. 1

king van de huid) of
optreden. Indien deze verschijnselen zich voordoen, raadpleeg dan een
zorgprofessional.

6. Als de wond geen tekenen van genezing vertoont, of als zich andere

,inspecial

A PRECAUTII

 Sterilitatea este garantats, cu excepfia cazului in care ambalajul este
deteriorat.

. Tratamentul oricarui ulcer cutanat trebuie s facé parte dintr-un plan bine
definit de gestionare a ulcerului si sub supravegherea unui specialist din
domeniul sanatai.

siC:

~

pacientov so znamou precitivenostou na tento vyrobok
alebo na ktorukolvek z jeho zloziek, najmé na polyizobutény a karboxy-
metylcelulbzu

UPOZORNENIA A OPATRENIA

1. Sterilita je zarugena, pokial nie je obal poskodeny.

2. Lietba akéhokolvek kozného vredu by mala byt sucastou jasne
stanoveného lie¢ebného planu a prebiehat pod dohladom zdravotnickeho
pracovnika

3. Pri pouziti hydrokoloidnjch obvizov sa mbze rana spotiatku javit vaesia
ahibsia, kedze dochadza k odstraneniu odumretého tkaniva. Tento jav by
mal naznacovat zlep§eme hojenia rany. Ak sa rana po niekolkych

2. Leczenie kazdego owrzodzenia skéry powinno by¢ czescia prawidiowo 3. Ao utilizar pensos hidrocoldides, a ferida pode parecer inicialmente maior 3. Atunci cand se utilizeaza pansamente cu hidrocoloid, plaga pare initial
zdefiniowanego planu leczenia owrzodzen oraz przeprowadzane pod & mais profunda, pois o tecido desnecessario & removido. Este aumento mai mare si mai adanca, deoarece fesutul inutil este curtat. Aceasta
nadzorem pracownika sluzby zdrowia. deve ser acompanhado por uma melhoria do aspeto da ferida. Se a ferida crestere ar trebui s fie insofita de un aspect imbunétatit al plagii. Daca

3. W przypadku rana aumentar apés as primeiras trocas de penso, consultar um profissional plaga se mareste dupa primele cateva schimbéri ale
wydaje sie wigksza i glebsza, poniewaz usuwane sa zbedne tkanki. de satde. consultati un specialist din domeniul sanatai
Powiekszeniu rany powinna towarzyszy¢ poprawa jej wygladu. Jesli rana 4. Observar a ferida quanto a sinais de infegdo. Se ocorrer infegéo, cujos 4. Examinali plaga pentru semne de infectie. Daca apare o infectie, ale carei
stanie sie wigksza po kiku pierwszych zmianach opatrunku, nalezy sinais podem ser febre, aumento da dor, vermelhido, hemorragia, inchago semne pot fi febré, durere crescutd, roseatd, sangerare, umflaturi sau un

ou odor ou exsudado invulgar, consultar um profissional de satde. miros neobisnuit sau secrefii, consultafi un specialist din domeniul

4. Nalezy obserwowat rane pod katem oznak infekji vv przypadku wyslq— Os pensos hidrocoléides podem ser utilizados em feridas infetadas sanatafi. Pansamentele cu hidrocoloid pot fi utiizate pe plagi infectate
pienia infekeji, kiérej objawami moga byé: gora & tde. numai sub
zaczerwienienie, krwawienie, obrzek, nietypowy zapach lub wydzlelma, 5 . pode irtitagao idéi 5. Rareori, irtatia (infosirea, inflamatia), macerarea (albirea pieli) sau hiper-
nalezy skontakiowat sig z pracownikiem stuzby zdrowia. Opatrunki da pele) ou  (formag@o granularea (formarea excesiva de fesut) pot aparea la unele plagi sub

mozna stosowat na rany zakazone wylacznie pod excessiva de tecido) em algumas feridas sob pensos hi Caso cu Daca acestea apar, consultati un specialist
nadzorem pracownika sluzby zdrowia. tal ocorra, consultar um profissional de satide. din domeniul s&natai.

5.W rzadkich 6. Seaferidana icatrizagé 6. Dacé plaga nu incepe s prezinte semne de vindecare sau dacé apar alte
na ranie moze wystapi¢ podraznienie (zaczerwienienie, stan zapalny), quaisquer outros sintomas i consultar um consultatjun
maceracja (wybielenie skéry) lub nadmiemy rozrost ziaminy (nadmiermne de satde. 7. Utilizati o singura dat. Reutiiizarea poate duce la risc de infectie incru-

rdoen, tworzenie sie tkanki). W takim przypadku nalezy skonsultowac sie
7. Uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik. Hergebruik kan leiden tot 2 pracownikiem stuzby zdrowia.

n g product. 6. Josi rana nie wykazuje oznak gojenia lub wystapiq inne nieoczekiwane
GEBRUIKSAANWIJZING objawy, v kier A -
1. Reinig het wondgebied. 7. Wyréb jednorazowego uzytku. Ponowne uzycie moze spowodowac zaka-
2. Beoordeel de wond en kies een waarbij de °

m uitsteekt. INSTRUKCJE UZYTKOWANIA

3. Open de verpakking en hanteer het verband met handschoenen of een 1. Oczydé obszar rany.

pincet.
4. Verwilder de beschermlaag van het verband
5. Breng het verband gecentreerd aan over de wond en de omliggende huid,

6. Vermijd overmatig uitrekken van het verband om mechanisch trauma aan
dewond en omliggende huid te voorkomen.

Verwijderen van het verband

1. Til voorzichtig de randen van het verband op, terwijl u lichte druk uitoefent
op de omliggende huid.

2. Bliff de randen losmaken totdat ze volledig zijn losgekomen van het
huidopperviak.

3. Druklichtop de huid om het verband geleidelijk los te maken.

4. Verwijder het verband langzaam door het over zichzelf te vouwen en
voorzichtig los te trekken in de richting van de haargroei

5. Als alternatief kan het verband horizontaal worden uitgerekt en daama

2. Ocei rang i dobierz rozmiar opatrunku tak, aby 2,5 cm samoprzylepnej
warsty z .

3. Otworz opakowanie jednostkowe | obchod sie z opatrunkiem przy u2yciu

rekawiczek/kleszczykow.

Usun 2 opatrunku warstwy papieru zabezpieczajacego.

EEN

X na kot rany, a
dociénij samoprzylepna strong opatrunku do rany.
6. Nalezy unikat niepotrzebnego rozciagania opatrunku, co moze Spowo-
) Gy,

Usuwanie opatrunku

. Ostroznie podnies brzegi opatrunku, dociskajac go do skory.

. Kontynuuj podnoszenie krawedzi, a2 wszystkie beda odklejone od po-
wierzchnis|
Docisnij do skory, aby oddzielié opatrunek od jej powierzchni

[N

o

eenvoudig worden opgetild. Dit maakt het i meestal
makkelijker.

6. Gooi het gebruikte verband weg in een geschikte recyclebak

Hoe vaak het verband vervangen

1. Laat het verband zo lang mogelijk op zijn plaats zitten.

2. Indien lekkage optreedt, dient het verband onmiddelljk te worden
vervangen.

3. Vervang het verband zodra de maximale absorptiecapaciteit is bereikt.

Datun uigifte: 11.2025

Uitgiftenummer: REV. 1

. W wigkszosci przypadkéw w usuwaniu opatrunku moze réwniez pomoc

)

. Wyrzué opatrunek do odpowiedniego kosza na $mieci

zestotliwos¢ zmiany opatrunku

. Opatrunek i iejs jak to j

. W przypadku wykrycia nieszczelnosci opatrunek nalezy natychmiast
Zmienié.

. Opatrunek nalezy zmieni¢, gdy zostanie osiagniety poziom jego maksy-
malnej chionnosci

Data wydania: 11.2025

Numer wydania: REV. 1

N=2oo
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7. Utilizar apenas uma vez. A reutilizagéo pode resultar em risco de infegéo

INSTRUGOES DE USO

1. Limpar a zona da ferida.

2 Avahar a ferida e selecionar o tamanho do penso de modo a permitr que
ferida.

3 Abrlr a embalagem e manusear o penso utilizando luvas/pinga.
4. Remover o revestimento amovivel do penso.
5. Centralizar o penso sobre a ferida e a zona

cisaté sila reducerea performantei produsului.
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
1. Curétati zona plagii.
2. Evaluali plaga si selectali dimensiunea pansamentului pentru a permite
ca25

3 Descmdstl ambalajul si manevrati pansamemu\ folosind ménusi/penseta.
4. 1ndepanag| foliile de protectie ale pansamentului
5. Plasati central pansamentul peste rana si zona periplaga, apoi apasati

suavemente o lado adesivo do penso.
6. Deve ter-se cuidado para evitar esticar desnecessariamente o penso,

usor
6. Aveti grija sa evitati intinderea inutila a pansamentului, care poate duce
! sqlisialo pioli dim o

ode pi feridaena

Remogéo do penso

1. Levantar cuidadosamente as extremidades do penso ao pressionar a pele.
2. Continuar a levantar as extremidades até que todas estejam livres da
superficie da pele.

Pressionar a pele para separar o penso da pele.

4. Retirar delicadamente o penso e, em seguida, dobra-lo sobre si mesmo,

S

5. Em altemativa, esticar o penso horizontalmente e levanta-lo também
facilitara a remogao na maioria das situagdes

6. Eliminar o penso num contentor de reciclagem apropriado.

Com que frequéncia trocar o penso

1. 0 penso deve permanecer no local durante o maior tempo possivel.

Je . [erPo possive

3. Substituir atingida,

Data de emissao: 11.2025
Numero da edigao: REV. 1

1. Ridicati cu grija marginile pansamentului in timp ce apésati pe piele.

2. Continuati sa ridicafi marginile pana cand toate sunt eliberate de pe
suprafata pielii

3. Apasali pe piele pentru a separa pansamentul de piele.

4. Indepartati usor pansamentul, apoi pliati-l, tragand cu atentie in directia
cresterii parului.

5. Alternativ, intinderea pansamentului pe orizontala si ridicarea acestuia
vafacilita, de asemenea, indepartarea in majoritatea situatilor.

6. Aruncati pansamentul in cosul de reciclare corespunzétor.

Cat de des trebuie schimbat pansamentul

1. Pansamentul trebuie s raman in pozitie cat mai mult timp posibil.

2. Daca sunt detectate scurgeri, pansamentul trebuie schimbat imediat.

3. Schimbati pansamentul atunci cand a fost atins absorbtia maximé.

Data emiterii: 11.2025

Numérul editiei: REV. 1

a. S\eduﬂe ranu na prlznaky ke, Ak oa objavi infekcia, ktorej priznakmi
u byt h , zvjSena bolest, zacervenanie, -anie, opuc}

nezvyca]ny zapach alebo vitok, vyhladajte zdravotnickeho pracovnika.

Hydrokoloidné obvézy sa moZu pouzivat na infikované rany len pod
dohladom zdravotnickeho pracovnika.

5.V ojedinelych pripadoch sa mozu pri pouZit hydrokoloidnych obvazov na

niektoryeh randch vyvindt podrazdenie (zatarvenanie, zapal) macerdcia

z tvorba thaniva). Ak sa

6. Ak sa rana nezatne hoju‘ a\eho sa objavia iné neotakévané priznaky,
poradte sa so zdravotnickym pracovnikom

7. Len na jedno pouitie. Opétovné pouitie moze viest k riziku krizovej
kontaminacie a znizeniu uginnosti vyrobku.

NAVOD NA POUZITIE

1. Vyistite oblast ran

2. Vyhodnotte ranu a zvolte velkost obvizu tak, aby hydrofilmova lepiaca
vrstva presahovala okraj rany aspoii 02,5 cm.

3. Otvorte obal a manipulujte s obvazom pomocou rukavic alebo pinzety.

4. Odstraiite ochrannu fliu z obvazu.

5. Umiestite obvaz na stred rany tak, aby pokryval aj jej okolie, a jemne
pritlate jeho lepiacu stranu.

6. Davajte pozor, aby ste obviz zbytoéne nenatahovali, pretoze to moZe
sposobit mechanické poskodenie rany a okolite] pokozky.

Odstranenie obviizu

1. Opatre nadvihnite okraje obvazu, pricom jemne pritiacajte pokozku

2. Pokraéujte v nadvinovani okrajov, kym sa cely obvaz neuvolni z pokozky.

3. Jemne pritlatte na pokozku, aby sa obvaz oddeli

4. Opatrne odstrafte obvaz tak, e ho zloZite na seba a stahujete v smere
rastu chipkov.

5. Pripadne moZete obvéz natiahnut vodorovne a nadvinit, o ufahéi jeho
odstrénenie vo vatine pripadov.

6. Pouzity obvaiz Zlikvidujte v prisiugnom triedenom odpade.

Frekvencia vymeny obvizu

1. Obvaz by mal zostat na mieste &o najdihsie.

2. Ak sa zisti tnik, obvéz je potrebné okamzite vymenit

3. Obvaz vymeite, ked dosiahne svoju maximalnu absorpént kapacitu

Datum vydania: 11.2025

Cislo vydania: REV. 1
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For an explanation of the symbols on the front
of the cardboard box, see medisorb.com
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TZMO Austria GmbH, info.at@tzmo-global.com

3a koHTakTu: info-bg@tzmo-global.com

TZMO Czech Republic s.r.o., info.cz@tzmo-global.com
TZMO Deutschland GmbH, info.de@tzmo-global.com
SIA"TZMO Latvija" Eesti filiaal, info.ee@tzmo-global.com
TZMO France SASU, info.fr@tzmo-global.com

TZMO Hungary Kft., info.hu@tzmo-global.com

UAB TZMO Lietuva, nemokama linija 8 800 00226,
info.lt@tzmo-global.com

SIATZMO Latvija, info.lv@tzmo-global.com

TZMO Benelux BV, info.ni@tzmo-global.com

TZMO SA, info.pl@tzmo-global.com

TZMO ROMANIA S.R.L., info.ro@tzmo-global.com
TZMO Slovakia s.r.0., info.sk@tzmo-global.com

Pharmaplast S.A.E.Amria,
Free zone 23512, Alexandria, Egypt

CMC Medical Devices GmbH.

Rigistrasse 3, 6300 Zug, Switzerland.

Tel: +41415620395
chrep@cmcmedicaldevices.com

TZMO Schweiz GmbH.

Grabenackerstrasse 27, CH-8156 Oberhasli.

E C Rep Ltd, 5 Fitzwilliam Square East,

Dublin 2, D02 R744, Ireland.

Tel: +353 1 2 544 944 Email: info@ecrep.ie
Torunskie Zaktady Materiatow Opatrunkowych S.A.
ul. Zotkiewskiego 20/26, 87-100 Torun, Poland
tzmo-global.com, matopat-global.com

matopat@tzmo-global.com
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